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ANWENDUNGSHINWEIS

FUR

RESPIGARD-PLUS®

Wichtig: Verneblerset niemals wiederverwen-
den, sondern nach einmaliger Anwendung
vernichten,

Bei Verwendung eines ,,Aeromat lI”-Gerdtes,
sind keinerlei Einstellungen erforderlich, da ein
eigens hierfur verwendeter Kompensations-
regler die Ferfigungstoleranzen der Medika-
mentenvernebler ausgleicht.

Bei Einsatz an einer zentralen Gasanlage muB
das Flowmeter auf 7 Lir./min eingestellt wer-
den. (Entsprechende Fowmeterausgangs-
adapter sind gegebenenfalls erhaltlich).
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Inhalation:

Verneblerset der Verpackung entnehmen
und den Medikamentenvernebler durch
90°-Verdrehung in die senkrechte Position
bringen. Vernebler mit vorgeschriebener
Menge Medikament fullen.

(Vernebler hierfur aufschrauben, fallen und
wieder zuschrauben). Verneblerieitung
(dunner Kunststoffschlauch) an den Nippel
des ,,Aeromat II” anschlieBen, Gerdt auf der
Rickseite einschalten und mit der Inhala-
fion beginnen.

Bei Betrieb an zentraler Gasanlage mit
Flowmeter, Verneblerleitung auf Ausgang
Flowmeter stecken.




