
Anleitung zur Anpassung der Maske

• Stellen Sie den MicroFit™-Regler
auf Position 24 ein, bei der die
Stirnstütze ganz herausgezogen ist.

• Lösen Sie einen Kopfband-Clip,
setzen Sie die Maske aufs Gesicht
und ziehen Sie das Kopfband über
den Kopf.

• Achten Sie darauf, dass die oberen
Bänder über die Stirn und die
unteren unter den Ohren entlang
verlaufen.

•  Bringen Sie den unteren Kopfband-
Clip an und stellen Sie sicher, dass
er einrastet.

• Lösen Sie die oberen
Klettverschlüsse, ziehen Sie die
Kopfbänder gleichmäßig fest, bis
sie bequem sitzen und schließen
Sie die Klettverschlüsse wieder.

Ziehen Sie die Bänder nicht zu fest 
an!

• Drehen Sie den MicroFit-Regler
im Liegen, bis die Maske
gleichmäßig und bequem auf dem
Gesicht sitzt.

• Verstellen Sie den Regler/die
Kopfbänder, wenn Sie Leckagen
fühlen.

• Wiederholen Sie Schritt 4 mit den
unteren Kopfbändern.

•  Schließen Sie ein Ende des
Atemschlauches am Drehadapter
und das andere Ende am
Atemtherapiegerät an.

• Schalten Sie das
Atemtherapiegerät ein.
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Mirage Quattro™ 
Full Face MaSKe



Gesamtsystem (verschiedene Größen) Artikelnummern

XS* / S* / M* / L* 61204 / 61205 / 61206 / 61207

Kniestück komplett 61294

Komponentenkarte
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Mirage Quattro™

Full Face MaSKe

MicroFit-Regler

61289

Maskenrahmen

XS* 61270

S* 61271

M* 61272

L*  61273

Sicherheitsventil  
& Clip

61286 (1 Stück)

Kniestück

61282

Drehadapter

16565 Verschlusskappen

61295 (2 Stück)

Kopfband-Clips

60115 (2 Stück)

Kopfband

XS* 16118

St* 16733

L*  16119

Maskenkissen & Clip

XS* 61290

S* 61291

M* 61292

L*  61293

Maskenkissen-Clip

XS* 61274

S* 61275

M* 61276

L*  61277

Stirnpolster

60123 (1 Stück)
Stirnstütze

61288

*XS  Extra Small  /  S  Small  /  M  Medium  /  L  Large  /  St  Standard


